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SlingBar ist eine Serie von Hebebügeln zur Anwendung in Verbindung mit einem von Handicare zugelassenen mobilen 

oder stationären Heber. Das Produkt wird zusammen mit einem erprobten Hebegurt zum Anheben von Patienten ver-

wendet. SlingBar  ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell 

entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebe-

gurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl 

sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und 

Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.

Gebrauchsanweisung - Deutsch

Max: 300kg

Sichtprüfung Kontrolle 

Prüfen Sie regelmäßig die Funktion. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist. Bei Anzeichen von 

Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagen durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die 

Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hebebügel verwenden.

Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten 

Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Kontrolle der Funktion

Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung
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Produktbeschreibung von SlingBar

SlingBar S ist 35cm breit und eignet sich vor allem für Kinder, schmale Personen oder beim Gehtraining.

SlingBar besteht aus Aluminium.

SlingBar wird zusammen mit einem von Handicare zugelassenen mobilen oder stationären Heber verwendet. Die Haken 

sind mit Aushakschutz versehen.

SlingBar M ist 45cm breit und eignet sich für die meisten Umsetzungen. 

SlingBar L ist 60cm breit und eignet sich für Personen, die mehr Platz im Hebegurt benötigen. Z.B. druckempfindliche, 

breitschultrige oder übergewichtige Personen.

Montage von SlingBar an mobilem Heber:

Montage von SlingBar an stationärem Heber:

1 x 90000038 (Schraube M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

1 x 90000039 (Hülse 10/8x38)

2 x 90000124 (Scheibe für Deckkappe M10)

2 x 90000014 (Deckkappe M10) 

1 x 90000038 (Schraube M8x50) 

1 x 90000026 (Mutter M8) 

1 x 90000039 (Hülse 10/8x38)

2 x 90000124 (Scheibe für Deckkappe M10)

2 x 90000014 (Deckkappe M10) 
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Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes 
Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des 
Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit. 

Produktbeschreibung von SlingBar

SlingBar S ist 35cm breit und eignet sich vor allem für Kinder, schmale Personen oder beim Gehtraining.

SlingBar M ist 45cm breit und eignet sich für die meisten Umsetzungen. 

Montage von SlingBar an mobilem Heber:

Montage von SlingBar an stationärem Heber:

Höchstbelastung

Die einzelnen Produkte innerhalb der zusammengebauten Hebeeinheit (Lifter, Hebebügel, Hebegurt, Waage und evtl. 

anderes Zubehör) haben unterschiedliche zulässige Höchstbelastungen. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf 

keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der 

Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 

Reinigung

Bei Bedarf den Hebebügel mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Phenol 

oder Chlor enthalten, da diese Substanzen das Material beschädigen können.
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